


ADVERTENCIAS:

Nao utilizar produtos além do periodo indicado de validade.
O fabricante nao se responsabiliza por danos causados por uso incorreto ou nao previsto nas instrugées de uso.
“ MANTER O PRODUTO LONGE DO ALCANCE DAS CRIANCAS ”
USO EXCLUSIVO DO CIRURGIAO DENTISTA

BIOCAL
Hidréxido de Calcio Fotocurable

biodindmica
PRESENTACION:
Reposicion:
1x2g jeringa BIOCAL Dentina.
3 puntas aplicadoras.
o
1x2g jeringa BIOCAL Blanco.
3 puntas aplicadoras.
Reg. ANVISA: 10298550061.
COMPOSICION:
Calcio, grupos dimetacrilato, carga inorganica, fotoactivador, estabilizante y pigmentos.
INDICACION:
BIOCAL es indicado para proteccion pulpar, forracién protectora bajo materiales restauradores, cementos
y otros materiales de base y como opacificador para metales y dentina reaccional.
INFORMACION TECNICA:
BIOCAL es una composicién de Hidréxido de Calcio fotopolimerizable y radiopaco. BIOCAL no
inhibe la polimerizacion de resinas restauradoras autopolimerizables o fotopolimerizables. En la version de dentina,
tiene un color similar a la dentina, no interfiere con el color final de las restauraciones en
resinas compuestas
BIOCAL fue formulado para presentar alta resistencia a la disolucion por el acido fosférico utilizado
en el grabado écido de estructuras dentales. Su formulacién también ofrece potencial
adherencia a superficies metalicas, actuando como opacificante en reparaciones de protesis.
INSTRUCCIONES DE USO:
1 - Capeador Pulpar Indirecto y Opacificador de Dentina Reaccional:
1. Lavar v secar la cavidad:
2. Seleccione el color BIOCAL (blanco o dentina) y aplique una capa fina de méx.
0,2 mm directamente en la cavidad con la boquilla aplicadora;ipsum
3. Remover los excesos de material;
4. Fotocurar por 20 segundos.
11 - Opacificador de Metal en Reparos de Prétesis:
1. Proveer aspereza en la superficie expuesta del metal y cerdmica con chorros de 6xido de aluminio o puntas
diamantadas;
2. Biselar las margines de la porcelana fracturada;
3. Lavar y secar;
4. Seleccione el color BIOCAL (blanco o dentina) y aplique una fina capa de max.
0,2 mm directamente en la cavidad con la boquilla aplicadora, exclusivamente sobre el metal;
5. Fotocurar por 20 segundos;

6. Aplicar sobre el BIOCAL el material reparador siguiendo las instrucciones del fabricante.
CUIDADOS ESPECIALES:

Después del uso verificar el perfecto sellado de las jeringas para evitar exposicion a luminosidad.

No almacenar el producto préximo a locales que contienen Eugenol porque este interfiere en la
propiedad de polimerizacién.

Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislacion local, asegurandose eliminar
completamente sus caracteristicas con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilizacién y dafios
ambientales.

CONTRAINDICACION:

BIOCAL es contraindicado para personas con reportada sensibilidad a algtin de los componentes del
producto.

ADVERTENCIAS:

No usar productos después del periodo indicado de validad.
El fabricante no se hace responsable por dafos causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NINOS”.
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA

BIOCAL

Light Cured Calcium Hydroxide .
biodindamica

CONTENTS:

Reposition:

1x2g syringe BIOCAL Dentin.

3 application tips.

or

1x2g syringe BIOCAL White.

3 application tips.

Reg. ANVISA: 10298550061.

COMPOSITION:

Calcium, dimethacrylate groups, inorganic filler, photoactivator, stabilizer and pigments.
INDICATION:

BIOCAL is indicated for pulp protection and covering under restorative materials, cements and other base
material and as a metal and dentin opacifier.

TECHNICAL INFORMATION:

BIOCAL is a photopolymerizable and radiopaque Calcium Hydroxide composition. BIOCAL no
inhibits the polymerization of self- or light-cured restorative resins. In the dentine version,

has a color similar to dentin, does not interfere with the final color of restorations in

composite resins.

BIOCAL was formulated to present high resistance to dissolution by the phosphoric acid used
in the acid etching of dental structures. Its formulation also offers potential

adhesion to metal surfaces, acting as an opacifier in prosthesis repairs.

USE INSTRUCTIONS:

1 - Indirect Pulp Covering and Reactional Dentin Opacifier:

1. Wash and dry the cavity;

2. Select BIOCAL shade (dentin or white) and apply a thin layer (max. 0,2mm) directly into the cavity with
the applicator nozzle;

3. Remove material excess;

4. Light cure during 20 seconds.




