


* Perform, if necessary, the masking of the metal.

SPECIAL CARES:

-The dentin-pulp complex must be protected with an appropriate base before etching.

-Eugenol-based tools have a negative influence on the light curing time.

-The use of cationic mouthwashes, plaque detectors and chlorhexidine can interfere with the color of the
material.

-For satisfactory light curing, use a light curing unit of adequate quality, and the distance for the light curing of
the restoration surface must be less than 5 mm; carefully observe the exposure time, as well as the material
thickness; Resins not properly cured can cause irritation to the dentin-pulp complex, as well as reducing
mechanical properties and causing color change. In long-term work, deflect the light from the reflector to avoid
premature hardening of the material.

-It is recommended to use absolute insulation.

- Itis recommended to apply surface sealant for restorations (e.g. BIOFORTY), to seal the margins of restorations
and increase the longevity of restorations.

- Dispose of the product in accordance with local legislation, ensuring its complete lack of characterization in
order to prevent its reuse and environmental damage.

Dispose the product in accordance with local regulations, ensuring its complete distortion, preventing its reuse
and environment damages.

CONTRAINDICATION:
EPIC is contraindicated for people with reported sensitivity to any of the product's components.
WARNINGS:
Do not use material after expiry date.
The manufacturer is not liable for damages caused by improper use or use not provided at these instructions.
“KEEP MATERIAL OUT OF THE REACH OF CHILDREN".
FOR USE IN DENTISTRY ONLY

EPIC

Resina Compuesta Nano-hibrida Fotocurable

biodindmica

PRESENTACION:

1 jeringa de 4 g de EPIC Cuerpo / Universal en los colores: A1; A2; A3; A3.5; A4; B1; B2; B3; B4; C1; C2; D2;
D3; D4.

1 jeringa de 4 g de EPIC Esmalte en los colores: EA1; EA2; EA3; EA3.5; EA4; EB1; EB2; EB3; EB4; EC1; EC2;
EC3; EC4; ED2; ED3; ED4.

1 jeringa de 4 g de EPIC Dentina en los colores: DA1; DA2; DA3; DA3.5; DA4; DB0.5; DB1; DB2; DB3; DB4;
DC1; DC2; DC3; DC4; DD2; DD3; DD4.

1 jeringa de 4 g de EPIC Dientes Blanqueados: WB; WO; WE; BL1 y BL2

1 jeringa de 4 g de EPIC Opaquer en color A1

1 jeringa de 4 g de EPIC Effects: Transltcida e Incisal

1 jeringa de 2 g de EPIC Pigments: Amarillo; Ocre; Azul; Blanco y Marrén

1 jeringa de 2 g de EPIC Fow en colores Opalescente y Opaquer B1

Reg. ANVISA: 10298550210

COMPOSICION:

Matriz de monémeros metacrilicos, cargas inorganicas, iniciadores, estabilizantes, conservantes y pigmentos.
INDICACION:

EPIC es una resina nano-hibrida indicada para restauraciones dentales estéticas definitivas anteriores y

posteriores; fijacién de dientes con movilidad, reparacién de prétesis y restauraciones indirectas.
INFORMACIONES TECNICAS:

EPIC es un Composite nanohibrido de alta densidad, fotocurable, radiopaco y fluorescente. Contiene en su
composicién inorganica una mezcla de micro y nanoparticulas, que varian en tamafo de 5 nm a 2 um. Esta
distribucién de tamanos permite una compactacién de carga mds eficiente, donde las particulas mas pequenas
llenan los espacios entre las particulas mds grandes. La composicion inorgdnica equivale aproximadamente al
79% en peso.

EPIC tiene fluorescencia y excelente acabado y pulido, asi como excelentes propiedades mecanicas, que
pueden usarse tanto para restauraciones previas, incluidas facetas, como para restauraciones posteriores.
Sistema de color completo, con colores para esmalte, dentina, cuerpo, efectos y pigmentos.

Tiene en su composicién una matriz orgdnica monomérica cuyo proceso de polimerizacién ocurre a través de
la formacién de radicales libres. La alcanforquinona presente en la composicién se activa por la incidencia de
luz visible con una longitud de onda que varia entre 400 y 500 nm (espectro azul) con una absorcién maxima
a 468 nm. Cuando se activa, este componente transfiere uno de sus electrones a una sustancia de soporte en

la fotoiniciacion, lo que resulta en la formacion de radicales libres y desencadena el proceso de polimerizacion.

Varios factores contribuyen a una fotoactivacion eficiente: incidencia de luz en el espectro de 400 a 500 nm,
potencia del fotoactivador, distancia de la fuente de luz, tiempo de exposicion y grosor de la capa de material.
El tiempo de polimerizacién de la resina EPIC es de 40 = 2 segundos si se utiliza una luz de curado con una
longitud de onda de 400 a 500 nm.

INSTRUCCIONES DE USO:

| - RESTAURACIONES DENTALES ESTETICAS DEFINITIVAS:

1. Seleccionar colores con los dientes humedecidos;

2. Promueva el pulido coronario con piedra pémez y agua;

3. Realice la preparacién de la cavidad de acuerdo con la técnica recomendada;

4. Realizar aislamiento absoluto;

5. Realice el acondicionamiento acido (por ejemplo, ATTAQUE GEL) del esmalte durante 30 segundos y la
dentina durante 15 segundos;

6. Lave el drea acondicionada con agua abundante durante 30 segundos;

7. Seque la dentina (sin deshidratar) con chorros de aire ligeros intermitentes. Es importante secar bien el
esmalte y no deshidratar la dentina;

8. Utilice el sistema adhesivo (por ejemplo, MASTER BOND), siguiendo las indicaciones del fabricante;

9. Aplique la resina en capas delgadas de 1 a 2 mm, fotocurando cada capa;

10. Promover el acabado y pulido;

11. Realizar el control de oclusion;

12. Pula con discos de lijar y puntas abrasivas de silicona;

13. Se recomienda aplicar sellador de superficie para restauraciones (por ejemplo, BIOFORTY), siguiendo las
indicaciones del fabricante.

Il - REPARACION DE PROTESIS Y RESTAURACIONES INDIRECTAS:

1. Para aumentar la adhesion, aplique el acondicionador de porcelana, durante el tiempo recomendado por el
fabricante, lave y seque;

2. Aplique SILANO sobre la porcelana fracturada y espere 1 minuto; realizar una nueva aplicacion;

3. Utilice el sistema adhesivo (por ejemplo, MASTER BOND), siguiendo las pautas del fabricante;

4. Aplicar la resina en capas delgadas de 1 a 2 mm;

5. Promover el acabado y pulido.

* Realizar, si es necesario, el enmascaramiento del metal.

CUIDADOS ESPECIALES:

- El complejo dentina-pulpa debe protegerse con una base adecuada antes del acondicionamiento acido.

- Las herramientas basadas en eugenol tienen una influencia negativa en el tiempo de polimerizacion.

- El uso de colutorios catiénicos, detectores de placa y clorohexidina puede interferir con el color del material.
- Para una polimerizacién satisfactoria, use Lamparas de Fotopolimerizar de calidad adecuada, y la distancia
para la polimerizacion de la superficie de restauracion debe ser inferior a 5 mm; observe cuidadosamente el
tiempo de exposicion, asi como el grosor del material; Las resinas no polimerizadas adecuadamente pueden
causar irritacion en el complejo dentina-pulpa, ademés de reducir las propiedades mecanicas y provocar un
cambio de color. En trabajos a largo plazo, desvie la luz del reflector para evitar el endurecimiento prematuro
del material.

- Se recomienda utilizar aislamiento absoluto.
- Se recomienda aplicar sellador de superficie para restauraciones (por ejemplo, BIOFORTY), para sellar los
margenes de las restauraciones y aumentar la longevidad de las restauraciones.
- Deseche el producto de acuerdo con la legislacion local, asegurando su completa falta de caracterizacion para
evitar su reutilizacién y dafo ambiental.
- Realizar el descarte del producto de acuerdo con la legislacién local, asegurdndose eliminar completamente
sus caracteristicas con fines de impedir cualquier posibilidad de reutilizacién y dafos ambientales.
CONTRAINDICACION:
EPIC estd contraindicado para personas con sensibilidad reportada a cualquiera de los componentes del
producto.
ADVERTENCIAS:
No usar productos después del periodo indicado de validad.
El fabricante no se hace responsable por dafios causados por el uso incorrecto o no previsto en las instrucciones de uso.
“MANTENER EL PRODUCTO DISTANTE DEL ALCANCE DE LOS NINOS”.
USO EXCLUSIVO DEL CIRUJANO DENTISTA
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Conservar ao abrigo da luz solar

em temperaturas entre 2 a 28°C
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